Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Parnamirim
Secretaria Municipal de Saude
MATERNIDADE DO DIVINO AMOR
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO A :
A licitacéo'tem p6r o‘bfeiivo :aué de
funcionamento do Laboratério de Andlises Clinicas da Maternidade Divino Amor da Secretaria
Municipal de Saude de Parnamirim, conforme especificagées constantes no Termo de Referéncia.

oratoriais que Sdo essenciais ao

Analises Clinicas, possibilitando assim a realizagdo dos inimeros exames disponibilizados para a
populacdo, em especial as gravidas do Programa Municipal de Gestantes, as pacientes internadas no
periodo de puerpério, os recém-nascidos, pacientes do ambulatério de urgéncia e emergéncia,
exames eletivos do Programa de Cirurgias entre outros.

i

CONTADOR DE CELULAS AUTOMATICO
12 teclas de alta durabilidade, personalizados com o
nome das células; Display
LCD azul de 02 linhas x 40 colunas; Numero de células a

serem contadas: 50; 100 ou infinito; Bip Data e hora; ESRVEE 4UMMDADES
Configuragdo do paciente Numero, idade, sexo.
Resultados Leucdcitos absolutos e relativos. VCM, HCM
CHCM.
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Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Parnamirim

Secretaria Municipal de Saude
MATERNIDADE DO DIVINO AMOR
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
4
CENTRIFUGA g::
ESPECIFICACOES: T

. Motor de indugdo (sem escovas);

. COROA Basculante com 2 conjuntos de cacapas
intercambidveis, com as seguintes capacidades:

- Conjunto 1: 4 cacapas p/ 6 tubos de 4ml (12X75mm) -
capacidade total 24 tubos/4ml. Conjunto 2: 4 cagapas p/ 3
tubos de 10ml (16X100mm) - capacidade total 12 tubos/10ml.
. Controle de velocidade microprocessado (inversor de
frequéncia)

12 - Faixa de Operagdo de 100 a 3.600 rpm

- Indicador digital para a velocidade de rotagdo e
temporizador  programavel para  desligamento da
. centrifugagdo no intervalo de tempo de 1 a 99 minutos.

- Sistema de seguranca com desligamento automético
para os casos de abertura de tampa, sobrecarga ou
desbalanceamento
. Caixa metdlica com pintura epdxi, tampa e fundo em
plastico polipropileno e painel de controle em pléstico ABS.

UNIDADE 2 UNIDADES

BANHO MARIA DIGITAL - Aparelho para controle de
temperatura da agua.

. Operar na faixa de temperatura ambiente de 70°C,
com resolugdo de até 0,1°C

. Apresentar indicador digital para a temperatura do

banho, dispensando o uso de termémetros de vidro
1.3 UNIDADE 1 UNIDADE

. Cuba em aco inoxidavel sem emendas ou soldas, com
medidas de 300x240x150mm e capacidade para até
100 tubos de 12mm

. - Possibilidade de ajuste e calibragéo pelo usuério

. Funcdo ajuste de linearidade do sensor de
temperatura na faixa de 37°C a 70°C,

APARELHO  ANALIZADOR BIOQUIMICO  SEMI

AUTOMATIZADO -
. 90 possibilidades de programacdo para qualquer
14 reagente (sistema aberto) UNIDADE 1 UNIDADE

. Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs

. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,
620 e 670 nm

. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os
demais filtros
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Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Parnaminm
Secretaria Municipal de Sauide
MATERNIDADE DO DIVINO AM'OR
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Luz espuria: < 0,01%T

Leituras Monocromaticas e Bicromaticas

Fluxo continuo de 150 uL. a 2,0 mL

Cubeta de fluxo metélica de 32 pL termostatizada para

25,30,37+0,1°C

- Leituras em absorbancia, ponto final, cinética, tempo
fixo, diferencial, cinética multipla

. Leituras com padrdo, multi padréo e fator

- Estatisticas de controle de qualidade com gréfico de
Levey Jennings

. Impressdo dos ' resultados com impressera gréafica
incorporada

. Lampada de Tungsténio de longa durabilidade

. Controle completo da reagdo cinética ou colorimétrica
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A CONTRATADA , obriga-se, além das obrigagGes a ela inerentes previstas no Edital:

Apresentar comprovagdo da autorizagdo de funcionamento da empresa fabricante
emitida pela ANVISA.

Apresentar comprovacdo da autorizag&o de funcionamento da empresa licitante emitida
pela ANVISA, com prazo em vigéncia de acordo com o estabelecido no referido
documento. ‘

Apresentar bulas, catdlogos elou folders que atestem as especificacdes dos
equipamentos, bem como manuais de instrugdes em lingua portuguesa.

A entrega, dos equipamentos serd da melhor forma possivel para assim agilizar a
continuidade dos nossos servigos.

Os equipamentos deverdo ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura

correspondente.

Exigir o cumprimento do objeto desta licitagdo, segundo suas especificagoes, prazos e
demais condices.

Acompanhar a entrega dos equipamentos e avaliar a sua qualidade, podendo rejeita-los,
mediante justificativa.
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e Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Parnamirim L% (@
' Secretaria Municipal de Satde (
MATERNIDADE DO DIVINO AMOR \
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

= Indicar os responséveis pela fiscalizagdo e acompanhamento do fornecumento dos
equipamentos.

= Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, na forma convencionada, dentro do prazo
previsto neste edital, desde que atendidas as formalidades necessarias, apds a
aceitagdo dos equipamentos.

= Prestar informag@es/esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

= Proporcionar informagdes necessérias para que a contratada cumpra as condigGes

estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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Parnamirim, 04 de Maio de 2017,

‘ Farmacéutica-Bioquimica CRF/RN 0672 - Mat. 101

do HMDA
Dretora S’fmg'aoz :
CRM/RN: 5221
DR* JULIA FERREIRA LOPES

Diretora Geral
Médica CRM/RN 5221 - Mat. 9302

—Mall *
KARINA FIGUEIREDO MEDEIROS
Diretora Administrativa Financeira
Mat. 9097
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